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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es comparar las medidas 
de distintas estructuras del segmento anterior obte-
nidas con el Analizador de Doble Cámara de Scheim-
pflug Galilei G2 (Ziemer Group; Port, Switzerland) y 
con el biómetro óptico IOL Master (Zeiss , Alemania) 
en ojos sanos.

MATERIAL Y MÉTODOS

100 ojos de 100 individuos sanos de entre 21 y 34 
años (media ± desviación estándar: 22,48 ±2,47) se 
incluyeron en el estudio. Las medidas se tomaron por 
un optometrista experimentado siendo aleatorio el or-
den en el que a cada sujeto se le realizaba la explo-
ración con ambos equipos. La diferencia entre ambos 
métodos se evaluó utilizando el t-test para muestras 
relacionadas y valores de p <0,05 se consideraron es-
tadísticamente significativas.

RESULTADOS

La longitud axial media 23,87mm ±1,28mm con un ran-
go de 21,24 a 26,84 mm. La potencia del meridiano 
más plano y más curvado de la superficie corneal ante-
rior medida con el IOL Master fueron respectivamente 
de 43,50 D ±1,48 D y 44,29 D ±1,54 D. Mientras que 

con el Galilei G2 la media obtenida fue respectivamente 
de 43,36 D ±1,47 D  el meridiano más plano y de 44,11 
D ±1,50 D  el meridiano más curvo. En ambos casos se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p <0,001) entre los resultados.

El valor del astigmatismo de la cara anterior de la cór-
nea medido con el IOL Master fue -0,79D ±0,51D, 
siendo -0.75D ±0.44 D el obtenido con el Galilei G2. El 
valor de p= 0,2 indica que no hay diferencias estadísti-
camente significativas entre ambas medidas.

La media de la profundidad de cámara anterior ob-
tenida con el IOL Master fue de 3,43 mm ±0,42 mm 
(rango: 2,15-4,15) y la obtenida con el Galilei G2 3,36 
mm ±0,31 mm (rango: 2,34 mm - 4,02 mm). Entre am-
bas medidas no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas, p= 0,124. El diámetro corneal 
horizontal con el biómetro fue de 12,09 mm ±0,48 mm 
(rango: 10,60-13,50) y con el Galilei G2 se obtuvo una 
media de 12,23 mm ±0,47 (rango: 11,34- 14,11). La p= 
0,004 indica que no hay diferencias estadísticamente 
significativas en esta medida.

CONCLUSIONES 

Las medidas realizadas en segmento anterior con IOL 
Master y Galilei 2 son rápidas de hacer, precisas y 
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equivalentes para los parámetros astigmatismo cor-
neal, profundidad de cámara anterior y diámetro cor-
neal horizontal. Especial atención merecen los valores 
de potencia de los meridianos principales de la su-
perficie corneal anterior puesto que se ha encontrado 
que no son intercambiables entre ambos equipos.
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