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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La medida precisa de las distintas estructuras del polo 
anterior es trascendental en el diagnóstico de diferen-
tes patologías así como en la cirugía refractiva, cirugía 
de catarata o glaucoma y en el control posquirúrgico.

El Analizador de Doble Cámara de Scheimpflug Ga-
lilei (Ziemer Group; Port, Switzerland), Galieli G2, es 
un instrumento que utiliza los principios de dos téc-
nicas de examen, la topografía mediante anillos de 
Plácido y la fotografía de doble cámara de Scheim-
pflug, para el análisis del segmento anterior. Al inte-
grar las dos tecnologías que presentan el mismo eje 
de referencia, se pretende obtener las ventajas de 
ambas en una única exploración y conseguir mayor 
precisión en las medidas.

El  biómetro  óptico  IOL-Master (Zeiss , Alemania) ba-
sado en la interferometría de coherencia parcial, permi-
te  obtener  de  forma  precisa  no  solo  la  medición  
de  la longitud  axial,  sino  otras  mediciones  oculares  
como  la  profundidad  de  cámara  anterior, queratome-
tría y diámetro corneal o blanco-blanco. Es un instru-
mento de no contacto de fácil y rápido manejo.

El objetivo de este trabajo es evaluar la repetibilidad de 
las medidas realizadas con dos dispositivos distintos 

empleados en el análisis del segmento anterior en in-
dividuos sanos.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Cien ojos de 100 individuos sanos de entre 21 y 34 
años (media ±desviación estándar: 22,48 ±2,47) par-
ticiparon en el estudio. Se midieron queratometrías y 
radios corneales de los meridianos principales, as-
tigmatismo corneal total de cara anterior, diámetro 
corneal y profundidad de cámara anterior. Un exami-
nador experimentado realizó tres medidas de cada 
uno de los parámetros indicados con ambos apara-
tos para calcular los Coeficientes de Correlación In-
traclase (ICC) intraobservador y los Coeficientes de 
Variación (COV).

RESULTADOS

En las medidas de los parámetros queratométricos se 
obtuvieron valores mínimos de ICC= 0.994 (meridiano 
más plano medido con Galiei G2). La medida del astig-
matismo total de cara anterior tuvo más repetibilidad  
con el IOL-Master que con el Galilei G2 (0.977 vs 0.872) 
aunque fue excelente con los dos aparatos. El ICC de 
las medidas del diámetro corneal fue de 0.971 para el 
IOL-Master y de 0.896 y 0.948 para el tamaño horizon-
tal y vertical respectivamente medido con Galilei G2. En 
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términos globales, ambos equipos tienen excelente re-
petibilidad (ICC>0.8) en todos los parámetros oculares 
evaluados. Los COV, en todos los casos susceptibles 
de su cálculo, fueron menores al 10% indicando una 
excelente relación entre la dispersión de las medidas y 
su promedio.

CONCLUSIONES 

Tanto el topógrafo Galilei G2 como el biómetro IOL-
Master son instrumentos no invasivos que presentan 
una elevada repetibilidad en las medidas de los pará-
metros corneales y de cámara anterior.
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