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ProPósito

Determinar la repetibilidad intra- e inter-observador de 
la determinación del espesor de las distintas capas de 
la córnea manualmente, a partir de imagines de OCT 
de alta resolución.

Método

Veinte córneas de 20 sujetos sanos fueron examinados 
con el HS-100 OCT (Canon Inc, Japan) y las imáge-
nes fueron analizadas usando software externo (Ima-
geJ, NIH, USA). De forma subjetiva, cinco observado-
res determinaron manualmente el espesor de epitelio, 
Bowman y estroma corneales, así como del espesor 
total de la córnea, tres valoraciones de cada una de las 
imágenes.

resultados 

Los coeficientes de variación (COV) fueron inferiors a 
6% par alas medidas repetidas intraobservador, e in-
ferior al 9% entre observadores. La mayor repetibilida 
intraobservador se observe en las medidas de espesor 
corneal (0.2%) seguido del espesor de Bowman (0.5%), 
y epithelial (3.2%). Las variabilidad entre observado-
res fue menor para espesor estromal (1.3%), epithelial 
(1.5%), y mayor para espesor de Bowman’s (8.1%)

ConClusiones

La calidad de imagen obtenida con los sistemas OCT 
de alta resolución permite obtener medidas subjetivas 
repetibles de parámetros oculares. Las diferencias en-
tre observadores parecen responder a diferencias de 
interpretación de límites entre capas.
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