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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Comparar el espesor corneal central (ECC) y la PIO 
medida mediante tonometría de aplanación de Gold-
mann (GAT) y tonometría de no contacto con tecno-
logía Scheimpflug (Corvis ST®) en pacientes afecta-
dos de aniridia congénita y en familiares de primer 
grado. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal y observacional. Se realizó una me-
dia de cinco medidas del ECC mediante paquimetría 
ultrasónica y de la PIO mediante GAT y Corvis ST® en 
16 ojos con aniridia congénita sin glaucoma ni patolo-
gía corneal relevante, 14 ojos de padres y 10 ojos de 
hermanos de pacientes aniridicos. Para el análisis es-
tadístico se empleó el test Kruskal-Wallis. 

RESULTADOS

El ECC medio en el grupo de ojos anirídicos fue de 
651,81±50,40 μm, mientras que en grupo de progeni-
tores fue de 588,07 ±29,58 μm y de 576±47,92 μm en el 
grupo de hermanos (P <0.0001). La GAT en ojos anirí-
dicos fue de 15,25±2,01 mmHg, 15,64±2.43 mmHg en 
el grupo de padres y de 16,1±1,52 mmHg en el de her-

manos (P <0.5). La PIO Corvis ST® fue de 20,58±6,64 
mm Hg en el grupo de anirídicos, 15,5±5,53 mm Hg 
en padres y de 11,44±8,67 mm Hg en el de hermanos 
(P<0.01). 

CONCLUSIONES

Los pacientes afectos de aniridia congénita presen-
tan corneas más gruesas que la población general, 
incluidos los familiares de primer grado. La toma de 
PIO en estos pacientes parece estar sobreestimada 
de manera significativa cuando se toma con Corvis 
ST® vs GAT.
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