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Objetivo

Determinar la repetibilidad de la medida del espesor 
corneal medido con el equipo Pentacam, a lo largo del 
meridiano corneal horizontal, en 11 localizaciones dife-
rentes (llegando a las zonas periféricas más cercanas 
al limbo nasal y temporal). Estos resultados permitirán 
mejorar la evaluación prequirúrgica en cirugía refractiva 
corneal y la adaptación de lentes de contacto RPG de 
gran diámetro (semi y semiesclerales).

Material

Se ha medido el espesor corneal en 11 posiciones 
diferentes a lo largo del meridiano horizontal corneal 
en 63 córneas (63 voluntarios sanos) con el topógrafo 
Pentacam dos veces de forma consecutiva. Cada loca-
lización corneal se determinó con 1 mm de separación 
desde el centro de la córnea hacia la zona temporal y 
nasal respectivamente.

La exploración ocular incluyó la medida de la agudeza 
visual, exploración con biomicroscopía de polo ante-
rior, microscopía especular de no contacto y tomogra-
fía de coherencia óptica (OCT).

La repetibilidad se determinó calculando la diferencia 
absoluta entre ambas medidas. Además se realizó una 

variante del análisis de Blant-Altman (regresión lineal) 
para determinar el efecto del valor paquimétrico (en 
cada localización corneal) sobre la diferencia entre las 
medidas paquimétricas.

Resultados

La edad media de los sujetos que participaron en el 
estudio fue de 27±7 años.

El espesor corneal se incrementa progresiva y asimétri-
camente desde el centro corneal hacia la periferia. Con 
los siguientes valores (µm) en las 11 posiciones corneales 
(desde la zona temporal hacia la nasal): 771±49 (5 mm 
temporal); 675±40 (4 mm); 617±36 (3 mm); 577±36 (2 
mm); 557±33 (1 mm); 558±33 en la zona central y 570±34 
(1 mm nasal); 601±36 (2 mm); 656±39 (3 mm); 729±43 (4 
mm) y 823±53 (5 mm) (p<0.001 ANOVA Kruskal-Wallis).

La repetibilidad, [diferencia absoluta (µm)] desde la 
zona temporal hasta el centro fue de: 2,41±13,41 (5 
mm); 0,87±9,61 (4 mm); 0,35±7,58 (3 mm); 0,38±5,81 
(2 mm) y 0,29±4,92 (1 mm). En el centro fue de 
0,27±5,33 µm y en la zona nasal de -0,03±5,52 (1 mm); 
0,13±6,17 (2 mm); -0,11±7,45 (3 mm); -0,49±9,83 (4 
mm) y -1,03±15,39 (5 mm nasalmente). La repetibilidad 
no mostró diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,918 ANOVA Kruskal-Wallis).

Domingo, 6 de abril   10:20 h   T-01    ID: 00038

▼ �Repetibilidad de la paquimetría periférica (próxima al limbo) de 
la topografía corneal de Scheimpflug (Pentacam)

Raul Martín1, Sven Jonuscheit2, Michael J. Doughty3, Ana del Río1, Lisa Mackintosh3, David MacTaggart3, Michael Hiscock3

Instituciones: 1Grupo de Optometría del IOBA. Dpto. Física TAO. Universidad de Valladolid. 2Diabetes Research Group, 
Institute for Applied Health Research and Vision Sciences, Department of Life Sciences. Glasgow Caledonian University, 
UK. 3Vision Sciences, Department of Life Sciences, Glasgow Caledonian University, UK.

Autores:



2

comunicacióne-póster

▼ � �Repetibilidad de la paquimetría periférica (próxima 
al limbo) de la topografía corneal de Scheimpflug 
(Pentacam)

Un análisis de regresión lineal (Figura 1.- variación del 
análisis de Blant-Altman, regresión lineal de la diferen-
cia frente al espesor corneal) confirmó que las diferen-
cias entre las medidas no eran dependientes del valor 
paquimétrico medido r=0,10 p=0.978).

Conclusiones

La paquimetría de Scheimpflug proporcionada por el 
Pentacam muestra una repetibilidad excelente tanto 
para los valores de espesor central como para los va-
lores próximos al limbo tanto en la zona nasal como 
temporal en córneas sanas. Estos resultados sugieren 
que el uso de este equipo en la evaluación de la peri-
feria corneal puede resultad de interés tanto en la eva-
luación prequirúrgica de pacientes candidatos a cirugía 
refractiva corneal como en la adaptación de lentes de 
contacto RPG de gran diámetro semi y/o esclerales.

	
  


