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INTRODUCCIÓN

El topográfo Scheimplug-Plácido SIRIUS® es un siste-
ma diagnóstico que combina la tecnología de Scheim-
plug con anillos de Plácido, permitiendo realizar un 
completo análisis de la córnea y del segmento anterior 
en un solo paso.

La medida del diámetro horizontal de iris visible es muy 
importante en algunos procesos optométricos y oftal-
mológicos, como el cálculo del diámetro de las lentes 
para la realización de cirugía refractiva.

OBJETIVOS

Comparar los valores obtenidos de forma manual y au-
tomática de la medida del diámetro horizontal de iris 
visible usando el topógrafo SIRIUS®.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó la topografía corneal a 56 ojos de 30 pacien-
tes (18 mujeres y 12 varones) de edades comprendidas 
entre los 20 y 45 años.

Se obtuvo de forma automática la medida horizontal 
de iris visible que realiza el aparato y posteriormente 

se realizó la medida manual en todos los ojos por un 
mismo operador.

RESULTADOS

La media del diámetro horizontal de iris visible obtenida 
de forma automática fue de 12.04 ± 0.38 mm (rango 
11.32-12.95 mm).

La media del diámetro horizontal de iris visible obtenida 
de forma manual fue de 11.97 ± 0.37 mm (rango 11.30-
12.86 mm).

Realizando un análisis estadístico se obtuvo que la 
correlación entre las dos medidas, r de Pearson, fue 
de 0.997 con un valor estadisticamente significativo 
(p<0.01).

El coeficiente de correlación intraclase fue de 0.997.

CONCLUSIONES

En este estudio, la correlación entre la medida automá-
tica y manual del diámetro horizontal de iris visible fue 
alta, por lo que se permite usar la medida automática 
en la práctica clínica habitual. 
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