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ObjetivO

Valorar la repetibilidad de los valores máximo y mínimo 
del mapa epitelial corneal realizado con la OCT de polo 
anterior Optovue®.

Material y MétOdO

Se tomaron 3 medidas del mapa epitelial en 28 ojos 
derechos, de pacientes sin patología corneal previa, ni 
usuarios de lentes de contacto.

Los pacientes eran 23 mujeres y 5 hombres de edades 
comprendidas entre 25 y 45 años.

Para la realización de la medida se utilizó el adaptador 
Large de la OCT Optovue®.

resultadOs

Al analizar los datos obtenidos, se obtuvo un valor mí-
nimo de paquimetría epitelial de 49,75 +-0.07 µm, con 
un rango de 41 a 56 µm  y un valor máximo de 57,33+-
0.25 µm con un rango de 53 a 69 µm.

Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.84 para los 
valores mínimos y de 0.94 para los valores máximos.

COnClusiOnes

Tras el análisis estadístico podemos concluir que la 
medida de la paquimetría epitelial con OCT Optovue® 
tiene una alta repetibilidad, tanto para el valor máximo 
como el mínimo. La paquimetría epitelial es de gran in-
terés para el estudio de los pacientes diagnosticados 
o susceptibles de ser diagnosticados de queratocono.
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