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ObjetivO

Comparar la medida de densidad de células endotelia-
les y su coeficiente de variación, obtenidos mediante 
dos microscopios especulares.

Material y MétOdO

Se realizó un estudio prospectivo, transversal, observa-
cional en el que se incluyeron 66 ojos de 33 pacientes 
(23 mujeres y 10 varones). La edad media fue de 36,42 
± 5.87, con un rango de 27 a 60 años.

A todos los pacientes se les realizó un examen opto-
métrico y oftalmológico completo, incluyendo evalua-
ción con lámpara de hendidura, topografía y refracción. 
Se consideró como criterio de exclusión, la presencia 
de patología corneal así como cualquier cirugía ocular.

Se examinaron a los pacientes con dos microscopios es-
peculares, CSO SP02 (Costruzione Strumenti Oftalmici, 
Firenze, Italy) y Topcon SP-2000P (Topcon, Corp, Tokyo, 
Japan). Se analizó la densidad de células y el coeficiente 
de variación (CV), para ello, se obtuvieron las medias y se 
compararon, empleando el estadístico t de Student para 
muestras relacionadas. Para analizar la fiabilidad, también 
se calculó el coeficiente de correlación intraclase. Los da-
tos fueron analizados mediante el paquete estadístico 
SPSS® para Mac, 16.0 (SPSS® Inc, Chicago, IL.)

resultadOs

Se confirmó que la muestra seguía una distribución 
normal, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

La densidad media obtenida mediante CSO fue de 
2686.89 ± 251.731 células y 2597.73 ± 299.644 células 
con Topcon, siendo la diferencia de las medias -89,167 
± 295,241  con una significación p<0,05, estadística-
mente significativa.

El CV que se obtuvo fue de 34,70 ± 4,228 con CSO y 
38,11 ± 16,163 con Topcon (Tablas 1, 2 y 3), con una 
diferencia de medias de 3,409 ±16,348, no estadística-
mente significativa (p>0,05).

El coeficiente de correlación intraclase en el caso de 
la densidad fue de 0,413 y 0,042 para el coeficiente de 
variación.

COnClusión

El estudio sugirió que la diferencia de la densidad de 
células endoteliales medidas con estos dos micros-
copios especulares fue estadísticamente significativa, 
a pesar de contar con una mayor correlación que en 
el caso del coeficiente de variación. La diferencia del 
coeficiente de variación no resultó estadísticamente 
significativa. 
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