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ObjetivO

Realizar un estudio piloto para mostrar la utilidad de los 
sistemas de tomogragrafía de baja coherencia óptica 
(OCT) para el estudio de la fijación monocular. Deter-
minación del ángulo de desviación espacial existente 
y su comprobación con sujetos, analizando el error de 
fijación en cada uno de ellos.

MétOdOs

Se evaluó una unidad de 3D OCT-1000 Mark-II Topcon 
en uso clínico.

Mediante una video cámara digital calibrada, se esti-
mó la desviación entre el monitor de presentación los 
estímulos de fijación, con el sistema de referencia del 
sistema de barrido OCT, mediante análisis con Ima-
geJ. Se practicaron un total de 55 medidas de OCT 
a un grupo control de 10 sujetos, con buena agudeza 

visual una edad promedia de 24,3 años y una refrac-
ción de -3,00D, al utilizar tres puntos de fijación. Se 
determinó de  la máxima excavación foveal por medio 
de la línea de análisis en planos X e Y con el programa 
de OCT y su comparación con la situación teórica de 
localización.

ResultadOs

Existe un ángulo de desviación espacial de 0.20° en 
OCT. Se verifico una variación de 0,0023° y 0,079° co-
rrespondientes a cada línea de análisis individual en los 
planos vertical y horizontal. Los sujetos mostraron un 
desplazamiento de 0,07° con respecto a la posición 
teórica de los puntos de fijación.

COnClusión

Este estudio revela que 3D OCT-1000 Mark-II, es un sis-
tema preciso para el estudio de la fijación monocular.
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