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OBJETIVO 

Al no existir ningún estudio previo, se quiso evaluar la re-
petibilidad, validez y concordancia de la medida de agu-
deza visual (AV) de lejos con el test Wecker, frecuente-
mente utilizado en las consultas de la Seguridad Social, 
en una muestra de adultos jóvenes.

METODO 

Las medidas fueron hechas en el ojo derecho de 49 su-
jetos de edad media 22,9 ±6,8 años. Se tomó la AV en 
dos ocasiones con un intervalo de una semana de tiem-
po entre ellas, y en ambas sesiones se midió AV con el 
test Wecker adulto-TX con cada uno de sus tres paneles 
de optotipos (letras, colores y ces) y con el ETDRS (Early 
Treatment of Diabetic Retinopathy Study), considerado el 
gold standard. La AV se contabilizó letra por letra y se ex-
presó en unidades logMAR. El orden de aplicación de los 
paneles fue aleatorio. El análisis de los datos se realizó 
siguiendo el método Bland y Altman, calculando el coefi-
ciente de repetibilidad (CDR) y el de concordancia (CDC).

RESULTADOS 

La mejor repetibilidad se obtuvo para el panel Wecker de 
colores con un CDR= ±0,10 logMAR. Para los tres pane-
les,  la diferencia media (DM) de AV entre ambas sesiones 

no fue ni estadística ni clínicamente significativa (DM=0,02 
logMAR). En cuanto a la validez de cada uno de los tres 
paneles (letras, colores y ces) del test Wecker respecto al 
ETDRS, se obtuvieron diferencias medias de AV de 0,23, 
0,16  y 0,17 logMAR respectivamente (p<0,0001). La DM 
en los tres casos fue positiva; es decir, en los paneles del 
test Wecker el valor medio de AV logMAR fue mayor, lo 
que indica una peor AV respecto al valor medio de AV 
logMAR obtenido para el test ETDRS. El panel Wecker de 
ces reflejó la mejor validez (CDC= ±0,10 logMAR). Res-
pecto a la concordancia entre los tres paneles del test 
Wecker, la mejor concordancia se obtuvo entre el panel 
de letras y el panel de ces (CDC= ±0,09 logMAR).

CONCLUSIONES 

La repetibilidad de los tres paneles del test Wecker fue ade-
cuada según el estudio de Bland-Altman. El panel de co-
lores mostró la mejor fiabilidad pero presenta fallos impor-
tantes de diseño que no lo hacen muy recomendable para 
su uso clínico. Contabi-
lizando el nivel de AV le-
tra por letra, el panel que 
puede considerarse más 
adecuado para la prácti-
ca clínica es el panel de 
“ces” por su mejor validez 
y adecuada repetibilidad.
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